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CERTYFIKAT BADAN NRPL CB 1
TEST CERTIFICATE NOPLCR |

GLOWNY URZAD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

1440

punktu 8.1 normy europejskiej PN-EN 45501:1999 , Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycz-
nych™ i poradnika WELMEC 2.1 ,Badanie miemikéw wag nieautomatycznych”,

Ulamek bledu granicznego dopuszczalnego wagi p, okreslony w oparciu o punkt 3.5.4 ww. normy
wynosi 0,5.

_mruxrwﬁ 8.1 of the Evrcpean Standard EN 43301:1992AC: 1993 Metrolagical aspects of non-automatic weighing insiri-
menis "
The applied error fraction p; with reference io paragraph 3.5.4 of this standard s 6.5

AXIS Sp. z 0. 0., ul. Kartuska 375 B, 80-125 Gdansk
Polska

modelu miernika do wagi, badanego jako czgé¢ wagi nicautomatycznej
the model of an indicator, tested as a part of non-automatic weightrg insirument
producent:  AXIS Sp. z 0. 0., ul. Kartuska 375 B, 80-125 Gdarsk

mnamifaeiurer,
typ: SE
type:

miemik dostosowany jest do wspéipracy z waga nieautomatyczng o nasigpujacej charakterystyce:
at il ks suitable for a i weighing instrumens with the follieing characterisiics;

elektroniczna, jedno- lub wielodzialkowa, wielozakresowa

electronic self-indicating device with single-interval, multi-imterval ar nudlti-range indicarion

" 3 000 klasa:

class;

Dalsze charakterystyki miernika zawarto w zalgezniku, ktéry jest integraing czescia certyfikatu,
Further characteristics of an indicator are provided in the Descriptive Annex, which forms an imegral part of the certificete.

Opis miernika przedstawiono w zalaczniku, Dokumenty odnoszace si¢ do tego certyfikatu badan sq
przechowywane w Gléwnym Urzedzie Miar.

The indicatar is described in the Descripiive Annex. Documents appertaiming fo this sest certificate are held by the Central
Office of Measures.

Ninigjszy certyfikat badai nie oznacza certyfikatu zatwierdzenia typu w rozumieniu dyrektywy
S0/384/EWG dla wag nicautomatycznych,

Wykaz przeprowadzonych badan podano w dodatku do zalacznika, Wyniki badai sg pozytywne

This test certificate does not have the meaning of @ ivpe-approval certificate as mentioned in the directive SOIRLEEC for non-
automadic weightng mstruments. Test resulis are positive.

A stmmary of the tests carried out is provided in the Appendix to the Descriptive Anmex:
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Niniejszy certyfikat badart moze by¢ powiclany wylacznie w calodei. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i piecagei.
Thix teat certificate may not be reproduced ather than in fufl version. Certificate withoul signature and seal is not valid,




